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>,1, ro^tf^p do wnqtr-^a- 



ITiVACA. '■id?=|CK. r.ur ateclowy 

y. elect aastlai^ce.l ! 

!.*03X:;p do VTiQtrao , a/ysk'ije sl«; po od’<rf;;cer.i;u i-cr v/kts^tdw, 
po dva na JcaMym "boku, po isdjt^‘ciu pokrywy gd3*nej/ s w raaie 
potrxeby pokryvy dol;jej, 

Ronffliegr.c7,en le olefflent^w we ivni^triou pokaaano na ryaurikti t2, 

Na rys'Ankacr 15 f 14f If* pokazano roamjeaxqz’eate elementdy 



Tronsforniator 

H3 



PQkiet '^osthc?^ 







I 3ir<orkR f? J Straa \ 



6.2. 'yralA^ia lampy oscyloskopove^* 

*0 KdjQclu. pokrywy gornej i dolnej, nalaiy 2d j^c /prze ' wyci^- 
gni^cie/ pokT^tla 2 potenc jojaetrdw, a naet^pnie plyt? czoiow^ 
a iiapisaffii. io adj^ciu podatawkl -£ lampy /doottjp od tyiu 

po uBurii^ciu ptyty 2 uapisami/ 

y wyjqiu^eiMy iampq do ptrzodu, 

Salcladanie lampy wykonujemy w odwrotnej kole;jn0ijcl. 

Eokladne zegranie Hail poalomaj na ekraiii© z lini^ po2lom% 
atoli uayBkuj© si<| przea obraoanle lampy wraz a ekranem po 
g2.uaowairlu obr^cay mocuj^caj akjpan 2 piaodu 1 2 tylu. 

Czynnosd wykonujeray pray aaioionaj poicrywie dolnej, plycte 
tylnej 1 piycle pre©dn<ej, w pozycji pracy ATOO. 
l^aleay awrdcic uwag<^ na punkty xikladu snajduj^ce siQ pod 
napli^ciem. 

Po regulacjl polofeenla lampy wyl^csamy oscylookop 2 atecl 
1 mooujeoy Bluznione obr^cz^ moou;j^ce ekran. 

•6,3. Konserwacja. 

Osoyloskop CS-301 posa okresovrym odkuraeniem wi'^trza 
i mycia plyty ezolowej, tylnej i obudov/y nle wymaga iadnycb 
innycb sabiagow konsorw--cyjnyoh. 

Bo mycia pcrzyr/.^du 1 ekrftTiu lampy oacj^loskopowe j rla nalaiy 
atosowad proszkdw dclemyoh 1 rozp’aesczalnikdw dzlala;J^cych 
na lakl^ry 1 maay plaatyezne. Zaleca eiq o9tro4ne mycte 
claplEi wod«i 2 mydlem. 

6.4. Regulac^a. 

Ragulac;!'? oacyloskopu pr zo prowad zamy okreaowo po wymianie 
elemantdw mog^cych zmlanlc parametry tacrmiijzno lub po 
atwierdzenlu Waturalnego rozr^gulowania sit^ oBcyloakopu, 

6.4*1. Sprawdsanla napl^c zaallaj^cycb.* 

Przy uapi^olu Basilanla rdwoyiB 220V - 2v naleSy sprawdzl ■ 
woltomlerzam napi^cle zajilaj^ca i zewn^trznym OBcyloakopem 
tfftnlMUa Jgodni. z pysuiklea 17a i b 



L’.siemienia 



6/PC 2/0 VW C OS 301 

h - ^ ^ — 



Rys*T7a Ukiac zasllania oscyloekdpu 




^kiet Hi 







:^2ayt^'v\02s\f. 



-■*25V±1V^0f3j/p^ 

Tl22V^-3V'y\Q^3 Vpp 



»ys. 17fc.rui,kty pomtaru jiapl^d staiyoh 1 tj^tnied. 

.4.2. Haguiacja napi^c +1fi7, -ipy ^ geoaetru 
»/ id poaoeij HV201 i RV202 ustaw napl««ia = 

+ j. 0,2V , -16V 0,2V 

* <iopro,mui syguai slausaidalny lOkH, 

O wysokosci. 6 d 2 . :>v*na 

a/. KysvyoX pods'-awe caasu 0 * 4 . 

n<a + ». ''a ^ v,ixtaaa i uetaw optymalni'e 

^ oatroac 1 aetygaietyaa. ‘ ■ 

«i/ ponocq HV 361 uetaw otoraa jja miniinaai znipjcaat-'ican 
e»oaet,yca«,c. . oai plapp.eM poai„.«j 



Pokjef HI 



^ tU£ 



RV1Q2 






CEOM, 



R^20i 



W202 



[pp~m 




PP*tSV 



Ry«. 18. Iot«,oj<a..tr, ragulacyjn, ^ifiv i 







I I-2C3-102 

J 5 ^ ' I wi a 5 7 ' ^ 7 ^ 



iEler>%c 3®'woll.offiter em cyfrowym na i^aolskaoh ^P -^1 V 
1 P -U.V. 

6.4.3. :vegulacja poioienia oVra-u t kallbracja podslawy 
oiaau. 

a/ lo wejncia Y dol^ea geterator ^fenacznlkdw oaasu 10 ps, 
b/ Uataw wsp6l:czyniilk czasu 10 >ia/d: . 
e/ ITstaw RVl04(-«-)na M*odek, 

d/ BeguluJ KV102 tak aby znacznlkl pokrywaiy aiq 
ae skal^, na pakiecie H4 / 

e/ Uataw EV501 V^tak aby 5-ty znacznlk pokryl sitj ze 
trodklem ekali /rys, 19/. 




Hys, 19. lolo^ienie znacznlkdw caaau po wyregulo- 
wanlu RV102 1 BVSOI. 

*•.4-4. ’trojeuie zakreau 0,1 ^s/dz 

a/ Llatavj wBpdlc-'ynnik c; asu na 0,1 ^js/d-. 
b/ "loJen znacznlkl na 0,1 ^a 

c/ Irymerem C201^Ais^w znacznikl jak na rys, 19. 

^.4.5. btrojenle zakresa 1 ^/d.z 

a/ Ustaw wapoiczynnik czasu na 1 ;as/dz 

b/ zjLiei; znacznlki czasu na 1 ns • 

c/ Trymerem C203 *Hataw znaczaiki jak na rys, 19. 

6,4.6. prawdf pozoataie wspdicaynniVi czasu. 




6. 4* 7. Stro^enle v$j.jsci& zewB(»tr2uogo X. 
e/ Ustaw napl^cit steoi na 220V / ^47 / 

b/ lo WB^icia X ZEWK do jti^c 3: wzorcowa napi^cle prosto- j 
k^taa 0 wartoiScl 5Vpp, [ cz^s+otlnvosc okofo ^kHz 
c/ ’A'ypl^nlJ klawiaa (j|) /X ZFm/, 

A/ OdlQce sygnaa: z wej^cle Y. 

e/ Za pomoc^ RV105 uataw dwla kroplcl na ekranie na I 

^ odlBgio^c 5dz wokdi arodka ©kranu. 

r/ Zjnl©*' napl^cie elacl 0 t 3prawd:S ezy odlegio^d ' 
poj©J^d»y kropkaml r6wn.l©4 smlenia 0 10?^. 1 

, Przy wzroi'cle naplqeia sled odlfti-ioyd mltgdzy 1 

kropkanii malaje. 

g/ Uataw 2 powrotem napl^cl© 220V, 
h/ Spmwdz zewneirznyiTi o«cylo6kopem przez sond^.ptQskoic arzbietu 
ttnpolsu na TM5/c,0 lie zajazie potrzeba usiaw C102 (i-ya. is), 

6.4.8. Uetawlonlo punktdw pracy 1 wsmocnienla toru Y. 

a/ Dla zatfllania 220V ustaw RV410 w ^rodkowynj poioienlu ; 

. b/ Uataw rodza;j wyawalaala ppaca AUTO, wspdJcayanik 

ozaeu 0, 1 /ua/dz, wapdlozynnlk odchylanla w torae Y 
0,05V/UZ /0,017/DZ, x5/, 

c/ firaasuwem Y eprowAd:^. ^od©k ©kranu, 

d/ Ragulu^ tak -415, aby pray przoiqczanlu mnoinlka 
wapdicayrmika odehylania Y 0 x5 na jc2 llnia nt© 
zmlonlala swoj©go polofenla na ekraai©^ ‘ 

©/ Uataw tak RV422 aby dla erodkowego ^bloifceiila llnil 
na ekranie napi^cle na wyjdciu wzmaenlacza Y 
wynoello Ov i ^V /kolektory T460 lub "461/, 
f/ Na weiJdcie Y podaj waorcowy aygnal fall proatdkiitne^ 
o c2(jetotliwodcI 1 kJz 1 wartoRcl 250mVpp, 

HeguluJ RV420, aby na ekranie uayskac obraz 
0 wyeokosci 5 dziaiek, 

W razle potrz©by doblerz wartodc R4I6, 

‘^g/ Zmien wartooc sygnaiu fall proatok^tnej na lOOmVpp 

, i wcl ^>ni j klaif^isz x2. i 

, Reguluj RV42i, aby na ekranie uzyskad obraz 0 wye. 

5 daiaiek, 

li/ Ustaw RV410 w taklm polo&eniu, aby przy zisianaoh 
napi^cla sled 0 - 10,- uzyekac mlnlmaXn^ Ejaian^ 
wysokoaol obrazu na ekranie. 






■: owtor r cz^nnosci b do f , k 
poioC'-enie pote'ac jometrfiw 



6.4.9. .itro;}eriie odpowiedzi twpulaowej 

a/ Uataw w tori.e '/ 0,02V/EZ /0,01V/DZ, x2/ 

W8p63rcayrmik caaeu 0,1 ^e/Of.. 

b/ Ua wej!?cle Y poprj&ez rezystorSOii podaj aygyiai fall 
proatok^tnej o cz^stotliwo 'cl If'Hjs 1 czaele 
narastania < 10ns, 

c/ ResjuluJ tak uayskat piaski grzbiat 

1 optyiaalnq odpowledv impulaow^ - patrs irya. 20, 
j laakosr grzbietu aprawd^ pr^y wspdiozyimiku czaau 
5 ^s/nz. 



hys. 20, .dpowied:i irapulaowa ton^ Y 



d/ Iprawd; odpowied^i. Impulaowsi dla po.sycji 0,05V/ 
/0,01, x5/ oraz ^,01Y/iJZ /0,01V/l»Z, x1/. 



4.10, tro;3eni<* tiuaika. 

a/ i’Btaw w torae X wspdJcayrnik odchylonta 0,2V/-/' 
■/Oyiv/r*/, x2/. 

b/ la v/ej 'cl« Y poda^ aygnat fall proetokq,t,n*j 1 k.t 
c wartOBCl 1 Vpp, . 
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c/ f?6gulu:: .;405 tak, akj u?ys>:ar' odpowied'' liapulsowa 

akompensowan^ - pairs rya. 21., 
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Hys. 21 „ Kompensacja tiumlka. 

d/ ..cimli Jclawles tv'/uz i amieri vaxto;k' ay^nalu fa:!l 
prootolaitnej na 10V pp. 

e/ tak CiOS. aby uayakar odpowladr akompansowana; 

-a uzyskanla prawldiowB^ kompansacjl tiumlka I 

atrojarl* G403 1 C405 nalaiy prseprowadzi^ «apr,e- , 
mlan kllkakrotnle d^a usyakania prawldlove j kompensacil 
pray welakaniu klawissy 0,, iV/DZ 1 IV/B?, 
f/ Na wojacte •: podaj /poprwsz eiandaryzator 

sygnaa: fall proetok^tnaj o wartoYci icOiaVpp , 

^:stav 0,017/0. , XI 

h/ listaw try»,er w stm,dary.ator«. tak aby uay8ka-< 
pr?abieg skompensowany . 

i / » c t . n I j bfVf/v ami eia war to d e sygnaiu na 1 Ypp i tak 

regiaa;; 0402 aby u-jyskad prnebieg skompanaowany. , 
i Oprawdf- korop«nsac.j(e' wcisfeaj^c klewis. IV/- *2 
i war to q.;' sygnaiu i-a lOypp. 
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Warunki po/niaru pfjebiegdw 
\f^sp. czosu : 0^s/d2 

*,AUT0^ KV'V/W' WfMW, 

POzrOM wyjvt' : srodek 
Sygnat wyzn. 50 kHz V\j 
4 alz pp na ekronis 

Poimory yyykonano sono/ q f:fO, tOMSi 
Warunki pomtaru 
noptec ilatych 
Podshwa czasu norm, 

+ I WEWN. y/yZ\H. 

Bez sygnotu vjyzvjalania 

Py iOl - na srodsM 

Siec : 220 V 

Praca AUTO bez $yqnatu wyzwoiajqcsgo 



Przebieg@dla wsp.czasu Q,2^sjdz 

~i 






K101 



2 loo o 



^ o o o 



4 I o o o 



I i oooo o o 

2 o o o o o o 

^ f P C 8 /A 



AUTOjNORM 
\lEWN,f ZB\HN 
WYZW.I X ZEW/Y 



00ms , 



WV" 



joAru 

' tr ^SOns 



-ov 

IBYpp 



f9,1V 

3,SVpp 




5Qm\/^p 

1 ^,^'fpp 

2_8Vpp 



■ ojypp 

~2!!V 



SOiTiVpp 



KfOl 

(13 ZEWN 



wo/e I f f? 

© -ifiol 







O^ISTpp 

-OV 

' +t84V 
l3Vpp 
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yjgrunkt ponuaru przebis(f(^w. 

Podstawa czasu : ^UTO, <•*', ^Ei/^N, ^1/KZ^v’, 10/Usjdz 
PrzesuwK - V/ pptozeniu srodkowym 

Tor V - bez sygnotu^ iv/dz 

Pomhru wykondno sonaq PC f'fO, lOMSl 
VJdrunki poimaru napiec shtijch. 

Tor X : z£WN^ przesuw X-p/amko nasr.ekranu 
■Siec : 220V 





— cn> 

BZP£e3 
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Warvnk( po/niaru flf/Slb/epdW 

Podshwa czQSU : N9Rn, wewN, M/v/tv, O.Zmsfdz 
Tor'^ :Opvfdz,AC,prmuw w potQ:$niu sndiowym 
Sygn jt :fiik pnsfokqtnd 1kHz ^ ivpp,5dz no e^ronio 

Siec 22QM 

Po.marQ ^vykonand sonidq RC tdO, 10 m ,< 2 
Womk> pom>dw nap\^c shtych , 

Pp0$hm czasu .AiJfo, <'*', w£w/i,n'Y 2 W, 1Q/Js/dz 
forV v^dZfdez spgM{u,lHm ptzosu na sr ekranu. 
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\\orunki pomiaru przebtegdw i nopipc shlgch 
■ PndAfaw^ jrjosu : A uro, t ' ivfwyv, hf VZW, lO/usjclz 
Przpsuw Jf < y - W' potozeniu srodkowym 
- Tor y - bsz sygnatu , ivjdz 
Siec •• 220V 

Pomiary igOmn wykonand sondq RC 1:10^ tOMSl 
poprzaz kondensahr 4 7/jFf2k\/ 

Pommy napiqda 2250V wykohano v*olhmierz 6 m 
0 Rmj-:^ fOOMil 
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